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 i 「Installation」タブを選択します。

 i D-Tect	Installationをクリックします。

 i ウェルカムメッセージを読み、内容を確認し
てください。

 i 「Next」をクリックします。

 i インストールに関する情報を確認します。

 i 「Accept」をチェックして、End-user	
license	agreement	(EULA)を承諾します。

 i 「Next」をクリックします。

8.1 アプリケーションとサーバーの
更新

 i 「Application	only/Update」を選択しま
す。

 i 「Next」をクリックします。

 i インストールウィザードの指示に従ってくだ
さい。

8 アプリケーションとサーバ
ーの更新

インストールとコンフィギュレーション
作業の際には、インストールに属するす
べてのコンピュータの管理者権限を持っ
ている必要があります。必要に応じて、
担当のITアドバイザーにお問い合わせく
ださい。

アップデートにより、コンピュータ/サーバー
にインストールされたD-Tectソフトウェアが更
新されます。アップデート/アップグレードに
はプログラムの機能の拡張と改善が含まれてい
ます。

注記
アップデート/アップグレードでの互
換性問題

データの損失

 i マルチステーションインストールで
は最初にサーバーを更新します。そ
れからクライアントを更新します。

前提条件：

 – D-Tectが閉じている	(マルチステーション
インストールではすべてのクライアント)。

 i すべてのプログラムを閉じます。

 i DVDドライブにD-TectのDVDを挿入します。

起動ウィンドウが開きます。

 i DVDが自動的に起動しない場合は、Windowsエ
クスプローラ内の	DVDドライブにあるStart.
exeファイルをダブルクリックします。

 i ウィンドウの右上隅で言語を「English」に
選択します。

アップデート/アップグレード
JA
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アップデート/アップグレード

 i インストール/更新するモジュールを選択
し、設定を確認してください。

 i 「Install」をクリックします。

8.2 ドライバーの更新
ドライバーのインストールは、アプリケーショ
ンのインストール後すぐに開始します。

 i ドライバーインストールのウェルカムメッセ
ージを読んでください。「Next」をクリック
します。

 i インストールウィザードの指示に従ってくだ
さい。

 i CRScanがインストールされます。インストー
ル中に何回か、Windowsセキュリティの画面
が表示されます。「"Dürr	Dental	AG"のソフ
トウェアを常に信頼する」にチェックを入
れ、Windowsセキュリティの問いに対して「
インストール(I)」をクリックします。

CRScanがインストールされます。

JA
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9 使用者および技術者へのヒント

通常のメンテナンスを超えた修理作業を行うことのできるのは、資格のある専門スタッフま
たは当社のカスタマーサービスだけです。

エラー 考えられる原因 対策

ソフトウェアをインストー
ルすることができない。

管理者権限を持っていない  i 管理者で再度ログインし、イン
ストールします。

インストールファイル(ZIP)が信
頼できないとして分類されてい
る

 i インストールファイル(ZIP)を
右クリックします。

 i プロパティを選択します。

 i セキュリティの許可をクリック
します。

 i プロパティを適用し、OKで閉
じます。

トラブルシューティング
JA





DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 22
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Phone: +49 7142 99381-0  ·  Fax: +49 7142 99381-299
info@duerr-ndt�de  ·  www�duerr-ndt�de


